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HONt rim slit "‘I uni' lhe dischnip p-I .in ir- i • -i*.•* -• 
u*i L' j nlkw 11ic current tu iSiselinr^p siiiu the itir. 

DOR'tfxiiri'! the liesl result* willi the '•purll ■ i| b-.n1h 1-ufncil 

DON'T luf^L-t ii» (ml tin: yap !-LTtW WCa»ioU:i:H}- 

DOWT -t:Lrt Uk- X-Ei*r. tiidsc Hith t’ne |(Ji| ;.^ n.. <r >L< •; 

it ljefr,rflfc tLusihJf the ft&p, 

DON’T run the cpil i-n the direct current. It is Intcniled for 
Use iitlM'frl.-il-nJK LttTTWl tifllj 1 . 


, 0 , 
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THE CYCLONE COIL 


rvspLratiuii, henrr. .ind ihc moior system Tin- application 
here should lx' j;eiJiri.'. ami continued uitiil [hr -km shown .1 -slight 
nedm-w The cffnrt* .itc ment «ti*f4ifftarY 

PUtenV* suffering Irttm neuniMbCfiiu (n-uli ■ ug (min overwork 
iund warty}, in*oiftm;i, rk„ re*|*)nd n* Jt treatment hk above 
drs-erilird. belter than any other kind of mcdicul Ircmiment. 

P A f t the ;Lthe of muneulor rheumatism and neuritis, apply 
directly over Hu- i«isfu! part, milking iln v-urn-nt sg IbrLriil !y 
mild that it may be liorue for n ic-n-minu-le ftpjilirjidior, Thti 
treaimeut may T>tt repeat®*! («ver ihrcc- timet the- same-dny, should 
the pain return. 

Aj.,flin'd qv<t the :ire ,1 Mi (he liver, it Mtmvlaie* s[s functions, 
irtmulltjl rlu- How t>f bile ami the ehcmiral chnnm* m lhe- blood 
from the vivTrii "f difcorliOn Ti e ln^h troquepry eunrprit from, 
lV Sd H rlerlrotle i* ft yalwuhk adjunct in 1 hr IrratiwiU of "tin 

(If the -[inml eltn-Lrodes, the mall rye cl re in de is uM.-fiil im 
llti! treatment (if migrunn;. N'o. 2 in taning u]> , -l’.r vnginiil gland* 
and curm*; leucoirbtra; Nr, 1 t m hraLitiy cervical erosions:, No. 15 in 
treatment of 3 'i|es xml [utriCu- uni; Nos, o Sod “ in the treatment "f 
ujiiltfitis. 

No -jh ial CTHit'li. chirr, m icuiUwtini* pljit form is required 
Any wooden eMiy. vhlth dvr rwt have nwinl vprihg*. miy la* ti-etl. 

|f.»r iMHiks on high IrcM^urney treatment. we I bub Frequent-}’ 
furrcTils. by Chinholffl W'lltLurtis, price S2 7'* Current* of I Iiyjh 
Potential, of High und Olhcr Frequencies, by William PenMm 
bncrii,-. price, |3.SC Yemenis of General Radiotherapy, by Leopold 
Freund, pnee, So.00, 


Directions for Setting Up and 
Operating the Cyclone Coil 


rtijmek • ntrl’.dly find ww thal no on nil purti utr left ill l hr 
piekini; nWirint, 

Assembling, 

The roil is fihip[ird nr-wmblml, nnd IK-iil* but unpacking ,ind 
countering :o th. Samp socket 10 bo ready lor um„ A glance at 

the till will Jiivc Vcnq a gcflcr.il idta of tlOW the yirtsHif [he luLr 
stand should la- arranged. T):cy an: i-it-.il} .isM-ndi-i-d by the aid 
O# n Ik-ne w-dnver. 

Con ri ections* 

With each ...111 is furnlibed n <-i IT. 1 wiLh .1 !K|u:iii ninr Imt .-ri 
one end. and urn (hr olhef -m nilflcbip}: plug. which should Ihc 
s< n-.vnl into the lamp s wket. 1 >n the ri ghc-hand side of the rain- 
Tii-i will la* st-l-il rlirPr sets •.■: fiins nurked, W"v:ik, .MctLium. and 
Strong The tqtinre ronnetlor rnfty l*C dipiied on any set of 
liln-- dtsiTt’d 1 f n The op^Hcite side ;,rr fciund M'is of holes 
Eiiftrkri'L, Tbi-rttio-FiLriMliv und nil'll Frequency, alsu iv. 1 ^ nw-m h 
pint wdh huTil rubber liradR. Thew pin* -bi-ijltl be in-m-rtri.t in 
(be |m,|icr pair nl ludi-s (tctnrdliljl lo line vurn rit dc ciri-U. Im-ftM- 
ol thr thormchfnTBdii-, the M-'njrr ‘«r the lunijj ami upon^r 
sbiiultl I nllBiIttd to ll»r lunilsnii jiurti rUrcctEy aliovt- the holes 
This irranyirment differs '.11 tin- I'firinl! Tui! Sc, Siitn-ial Him- 

[■mils. 

Special Directions for Operating the 
Cjrclcme Portable Coil, 

Sc-vcf lift Ihr coil by the si t:i 11 unless -.hi tnp hi-n is lorki .1 
til (iinilli'n. 

Ubtiervc that the Im 11 lection is ioeftted by two rubber ulcndy 

lulls. OIK Ol whi- ll * rimill IHiiiff fix- nil! lltiiit lllc ■ hLIn.T Tills 
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n io ■;m.-vc-nl reversing and rniM,'Wnn”liiw when the t■ >i• kcilon 
n inverted When the 107? i* nightly ■ l.or-i ■ • n (he bicw, neither 
end will ijmji'L-t, |Sc ■ im- :Lu ilit ■ |11.1_; pilot - trike the cmita'-i 
I’liiU'-- Thf the 1. HnaaE tin if the tup mlhn i> proiwrh Incaied 
1 -Si■ 'isrr to d^hiiiiru 1 the fin lory rtWthixl ■( [Ma lting Hie -mall 
willllrt 1 In- coll lx>ftUL' dsilurljine iIkHi anapijemirnl 
Mju'c Hie h.inl niMn'i extrii'diilt |mnv- In the hard ml her 
■rfsiftiiliify ihhiIs hy a -lie’ll! twisting movement. Llien Blip Hip 
dtfidlarue null over the pin-' tin llw r■ ij. .if the*..- px tciwiun pkvps 
Never run a mil unities the iliBChaTtp; usds arc m place jusi ms 
iIlmj ihr. 1. fitlicrwfcsc it will he dnmi^rtl To remove tin extension 
|sifi-i.'s. lift ;• 1-11 ci-L-li iton. l>c ntn lrv m lwi*L them out. as ihat 
w likely in set them mwe lirnuly, 

The arruiT.piitaiil ul tlic lilIks Hand tint readily 1 4 (nutHlmnid 
i™n the ilkitruin.ui Thh iiimtl in ncn.'-only small him] -.IkQkiM 
not Tie ilIhinmI. fl wilt h' y'nn that ii luteh> |irr*;siiri' on the wmjj 
nisi-- will fifTflk 1 1>>hL Lli>: -iUulS prats. Too iiLilvll pH'i-sLltv '-lluialcl 
not L< usd 11 acljus-tnn nl is iIcmj-oI I -■ sum huh of! ihr nut- 
Kit—t ami do not in, to forte into pusiLUin 

The pin switching itesiee wilt be found ireiiik of the liasc 111 iln? 
cml 0|i[Krdte the S|iark jj»l J K both writrli pin.*- w?iH ilk llnnl 
rubber liendu are plnenl in Iln* lialcn marked lli>rh Frequency, 
thf swondafirs v ill fj rxeiml ii thus nrr in Iln- pfafier position 
rr- t"i-lore men tinned 


X-Ray. 

First l« -iiifirlliiii ilw niatii switch is off . it L5w aqtHin: cuiifie- kir 
disconnected tTrim the pins and rhr* spark ignp dnserl Ffai-e the 
tul id hi the >taiKl and 1 onrieet a* jit diagram Slip (In* sim.li 
.nl ju-scini: km ilk* sviih 1 Mill on enJ No. 2u over ilie wire Nn 21. in 
such loounni that U mmy easily k- I n. 1 , 1 -■ In op • I^lII No l.i 
Have 1l c gap at .1 cgum from -U m :: inches Connvi t win s Nn 
J1 ohd No -1 lei Hit" mgs in the jhiIi 1 |iifti"- or nil Platt 1 tin 
nquare ™il»mt os-er the |m r]irr |ini-r of pm*. Sinmi;, cf pswerkf 
Hill"! in ih -in -l. Mrolmrn, II weaker Turn thr swilnh ii>1)N 
TIiimi &jjen the ^ ;i; ■ ftrndunlly unlit iln 1 div-mfd efliHi ia 
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p,re of -i puiolLisr t luirutier ami apalik pnnfut-iint Lliitco Tlifiv 
»- can lm ©maly avoiiled Uy ntiwlr^ ilk spoflftm 41 round, krqanij 

jlI tvtiyit 111 t'unlJict tviih the liv-ili, uml by tdosttij; tla- spurJl jfnp 
lieforr rrmovinn Lliiun El li-.> current w u^-il the Ik'it fclTtet -.Im- 
apfienni. lk> tuntmt liceomts IDlirkfllly bmnjic irt It.*, eliar.irter 
Iml 1 h n^irs',L-> (jit-rtf hms.ioilinehi mi account of ilic ciin«innifi fuc- 
ijiMun i‘ and punei lly ctftiOy ARdllntlmni- 

Vacuum Klcctfodc 

Att-iu'h oik i ii 1 ut the msitiIa.tcoE wire to the dcctnjilc, the 
ntlrer loofioof tin- j«.k p •* .-s One | ol. only 11 my I .■ 1 i-.ro|. >ir the 
piakrtli may I in comwweil in ntnut hy holding in oik liaiul 0 
or nlcliil eketrode bltaelicd to the opiNoitc |Mik, wliik tlip sjUk'i 
eleetrorle Li applied hy the nperfuof Start with llu* s|-ark yap 
- . -oil isp I ilu? -1 pi'in- 'mini hit mi H'eali or Methuni Iptmo 
current ns desired hy ojioniny tfie ^jisrk jyip Tin q^iyraior applies 
the tdectrmlp with nuf lutld. uaiiip slk otte to hold the Wire alonf 
ft.nn the- pnlM'iit. Uy means of an inmlnleil hnndlc- 

Tlie rk-i tn-Mjc- mat l-c upplstvi dirci-lly in euittori nH(h the 

skill, wlliell prr.rtiui.e> .1 ... nmre U nrrtTtli, or held at i. little 

il itvL.iu- r, when a sprai or'^^iie-s are itcliveix’d aeLordsu|ij to strioiyth 
ufniTTtjrtt Electrode No 1 -I may Ik applied eqUftlU wdl IIitou^H 
the dulhinj; Hatrpms, or flrtieltH (if duthin^ conuirtinK nicl&l. 
etc,, mittt lw remoweil for local application to the purtit. Thr 
unionist of imtllaliun ■ 1 the duthiitK vanes <0 much ilinl it must 
he deter nn noil for pn<h nLikvnlu.il enw 

ThL-1 1 i.-wlsniyp (mm Ilk dn’tr-.lien can Ik? vorksl from H Mre 
st?FP-al Lon of war mi 11 tw puinfu! spates Tins mio U- pcramidialnNi 
y lay the adjusEinent of thr sfuirk and ir a mild appljciitku) i-. 

tksirtil. by in-wrliii^ fj Nn IT or N’t. |\ clccLn-le tn the middle 
of ilw win- lo wliii 11 1 lie uiwrutcir'M elt" truili- n aiiarhcl. 

No. l-f tlenn • 1 l-, Li'ttfi inwkTatc ''umeist applied m a yeiwrAl 
lirutrnrTE isvcr .i-rius 1 u(jb, and S« dy, produce* a cenrfdl imisl, dfecE. 
brinftinfj tfn ' I*h»I t?i the nuffm-e, mn| Uy uentle muscuhtr 

contractiomeiduimes mil tnetnl Rtlo m A lavorite applie-Mliun fist 
lumi- Ut nl melt l t ov.t l he morMla, tilt yrn.i nen-i mtimr 0) 
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THE C\TL()NE TOIL 


rjlilillTlf’il I Tin llw* Ini'i En Walking eitluu jilt X Rph luU' OF 
vacuum vlovtrn4o. Iht- ^wilvh ].tn* mux! ;ihVny* lie in hole rn&rkeil, 
lUtflt FrcijiH-LTCy 

sit..iul.1 the vjoum nl lliv min- I.l* let t*Hnj 1 1 .in-SI..- Xu 
30 u(> In loll L’i [uni all mi It N. icim.in in co-nlacl a% |«nj; ;l- 
-! i i rk ■; pnNF .iiT.^ jlL A Wlml Hire uS«, tilt Lul.t wj I i ' <• lnulifl 
tune cnmgli Sh-irttninK Hie li i.m .* nl A in Funned mn will 
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linnlli* S’, i j|l will liiiM'r 1 hr ' iviuini lpilj£|lii!lttnj[ Lt will ntpw tlip 

vacuum 

'f i nlilqin il maximum X-li r> . ITeti, the |. k -,i|. I .mhl Lit 
f.(iH'lsi'il ^rjitliinlh vmllL iu-1 lu'fotv Il rttiw . III rKjH-hiU* ll thr 
|,linking ll! tin? gap Slim it hack instil it heginvu|fuin, Llicn 

u[wn onto mow a* t ur m i«M*llile. Perfect comwL may l*c ebtilMl 
In tin- <pnfk ifcji mill Iiv TTumn-u the ^Itinrr i-rinncrtor it* ilw <M 
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THE CYCLONE COIL 


... uf rt^uliiLin- im i* Any (In w; Mwifii the smullo I find 

llit, 1 hirK^; uirnmnt of ament mny readily he utlainnl. 

A '|'rii.r of about lluvr inrlv-. will ,;ivu- a ln^h vw-uum. nr lianl 
tuU'. u of OIK? iDtll. a, low i-fivuiim. of Nofl [ul*\ cU’ 

■Never allow kjl]i A !■ ► In,’ ikmtd while Eht coil a? running, 
fur if it Hi f>ir. ihu. 1, 1 h yun will I- ilrivrn ufF. hribkHflu the eticmnn 
too Inw ffir X • Ray 5 -u rf« ► =™ Should an neadcrtl ni Uns -uM 
ha]i|>m. |-mi tin: lulie away for si w«k uf two, mill aiii-r llial limi¬ 
tin' will | •rikililv ha it ‘ oc-:i reAW^I ied Tk viunum m:it 
In.- rained Its running the sr.il mint the anode l-ercimes n il. ihM 
ti*iiifig it for a fen* minute*, llien running jL^nun maul 1 hi- iii>.nle 
Teddi-n* tr this 1- n-|wii!id 41 few iLnitf run! HumuI* allowed chi 
thI fnr an lirmr or longer, it in usually high Citnu^h "nr a H ].iurgn»e*. 

A lirid ev,l..tiju--n will matt' iltr cnljuiiliHK ngs|minlili I nt 
Klc (innt iilway* trnveU lay il-.i- tusw^t L-muw; it will,tliervfcue 
pp thtriimh llip Vu>.m if the vacuum is not itn Illicit. hut il It in 1< 
high, it will travel by the chum A Tin- -cn ! ■ .giarts Ihmui'h 
the , licmir-al liull-, Mu Us, Uhcrminic jen* Tliw i;onitsracs 1. '■ the* 
varutnn is towered to 1 point wlierc the current r?>umf: it- 
a^e 1 I'fnssuJs tlie r u I i.>. 

The eioetn'ilits >4 the sjwrtc k*|* i-ati ejU'ily In- uTvvrmVi:.l hr 
ilw iiiiyert Hir iityer^-, and may l«i g soli* lied hy nibliinjj on a [ntce 
of c nut nr emery |Ki|u-r. A link hrij'htenln}' emee m ji w Iiu will 
im|.irovt thi funmmii »f elie end An eitlrfl gmir ■! eWivli ■ \- 
furrmbrd with e.'icll roil anil will I* found •.■Hlieicm fuf months 
■ il 1 ■ mlmuutt* work. 

When carrniii I lie UiIh' nr rloini'h-i, lln- nonk carry!UK LIn 
ivrrvni mivi nni much Iho wru.tw-.rk near the a?i. ■ntiutt e*. k 
'J'Ik tvnla should Ik- nt k.i-t uiw in. (tor mure mi-ay i'mm Hie wood 
work, if they are Itnaely knotty ihH nwy bt AttMiidistiKl wuii 
ease . 


MillUmperr mcitrr. 

I’Lura tlie tnillLiimpcrr-ini'tcr on sonm? i‘ritiveiitem “upi-'.in II 
Use aimtrurnenl o. wi mi the my nl ilw rml, n Hhould Ik* ]j!hc .3 no 
a thiek |'h‘. e of fell or a mo^aKiOic ito as Lo rahe it frmn tfu wi>al 
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wark Cniuwel hy mcan-i oi * xhnrt Mini will one polu |h(hh! «unl 
with tine bbidinji ii>*st Knmi llu- ollu-r tindint' 1 m lile meter 
run .1 mmI m the vauinttn elir irHul*^. or vur,- \u '± 2 . in Ilw X-k.u 
lule, 

tV'lwn tieiiig thy llwmin-lsirsnliL-, run Ik -hurt 1 nnl to uin- uf 
(lie llimnD-fitavlii liimllng [Mi^ts, anti comatii m the utlieT tiintlifijj 
jrini nr i 3 -u;k! To the second meter 1 «t, Attadi tin- ennl ruiintni; to 

ciLlu-r the is.:ri[» or r]it.uk;L , r tin ill-r tlierLIlO-f^f.-ulie, ias>.- iitlll llit: 
lnylt -.-alt- "if ttie meter may lie irmircil 


1 ’hermo-Faradit: Ji£Fect>* 

Ilk H.HTtii)|f. -av ttlJLt till- -wndi |nias 41 To 111 hole* marked 
Tliprnui-l f JT.i*ln . tluit tlie '•jitiffc m i.■-1 ■ I aful tliul tin M|U*re 
cullingi'-r t: "it |iim 11mflu-1 Wcflk ur Metlium, ju’euntliiK to whether 
iisitd nr ro ilk L-UnttOt* :itv Je^iieiS 

E11 ^tiirt i nsf* alwuys ug en 1 he *[ n rk julii ■■ 1 iwh :un1 i n -11 ;-| ig naK 
olwikio dKO before nimovinji tin ekietrode feum Hu valient, 
ThUrWlJt'llly Wet rat nt lktiT Ellcelfosle*. hlniuhl I * ;kt.r nL-hcl 

m the themMnfafHiJk himlioi; fu.m* 11ml agijjlieit a- imu be tJcsired 
li ihe patient Twc current* of markedly different charm-ter mny 
111- -idilnilh'd dltrl 1’hailKf'l sit will lay HIlmIC- <if tliC Sjirifk or 
rtmiLnlim: run*. Er the '11SI i nrmH is un'd with an eM ti-ihnifly 
.mall ipark rnl 1 inceritsing inkin iiif-re nollnn.! until the iiarreut 
laeoqme* giAittfiaj Ilk a |ir pnlii'iir, , 1111 b | arSpfwf Iv ijr^i I n a! o 1. no ehsl ru- a' 
*enMlion will ’k- tell A «ii*allun of litui will k mn^luted 
under ni'M.t ai a eqnsLileraLk lipi^wre iTum the f.gfuiq;G , n1l^ of 
Which pt'SLera 11y IjeenmH* hotter than EfcW! other, Il tun much 
and current used tin* lioul will soon Ia'l .me unl>ear- 
.lEak. I: it is ilNmnl, the i-urttnai (Pay Lw sens, m rise- pfttkrm by 
rtWntii p .f lln? itie*Hilrsrem LiLttlgi. ami it epunge for tt* rv-lurn 

|tv thaik nu'-inn. lltc nlauii'nl rif i In- ljkm|i jk in -er-.e- wdhthc |k:irh'»l, 
find wall gjlow to a fgjrcaler or kun rsiieni seeurdinK 11 * the current 
fTTI'LVi'it ll Ls ainL dilliiUh HI Iw-nr^ 11 >1" y >*ll«Tl tlllti-. ,1 CMnVTIl i'l 
‘•mil lent -.1 rimyth tn limiu ihe I nr.(i lo lull ImIEhinty With the 
*(Mirk .Kiifi ijjic-n, the current will !<• -1r*iet|T itml »unw syarfc, will 
Ihc ntrtwvcS fl)]|r]vitt|' or mrnsviarjj the xitongt*, These sgiHTtei 




